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 ، تركيب وتشغيل الدتعلقة باقتناءو  الشروط الإدارية الخاصةكراس 

  لجامعة قابس بالنظر الدؤسسات الراجعة لفائدة بيولوجية وكيميائية تجهيزات

 الأطراف الدتعاقدة : الأولالفصل 
 من جهةبصفتو " الدشتًي العمومي" رئيس جامعة قابسلشثلة في شخص السيد الجامعة 

 من جهة أخرى....................................................................................................................................:والدـزود

 موضوع الصفقة:الثانيالفصل 
تركيب، لاقتناءقابس القياـ بطلب عروض وطتٍ حسب التشريع الجاري بو العمل وطبقا لدقتضيات كراس الشروط ىذا وذلك  تعتزـ جامعة

 لجامعة قابس بالنظر الدؤسسات الراجعة لفائدة بيولوجية وكيميائيةوتشغيل بذهيزات 
 

 التجهيزات قسط
 بيولوجيةبذهيزات  1

 كيميائيةبذهيزات   2
 

تعتبر ىذه و طلب العروض.من  الدعني بالدشاركةقسط ال في بعض الفصول أو في جميع الفصول منالدشاركة ل عارض لك ويدكن
وكلما احتوى العرض على عرض بديل يتمّ إلغاء ىذا الأختَ كذلك العرض الأصلي في صورة  لا تقبل العـروض البديلـةالطلبات عاديةّ لذا 

 عدـ التنصيص عليو بصفة صريحة.

 :  مبلغ الصفقةالثالث الفصل
 بػ : )*( والدعاليم عتبار بصيع الأداءاتباحدد مبلغ الصفقة 

  الوثائق الدكونة للصفقة :الرابع الفصل
 . شارؾ( طبقا للمثاؿ الدصاحب يقع تعمتَه بكل دقة،لشضى ومؤرخ من قبل الد la soumission)  وثيقة التعهدػ 
 . شارؾطبقا للمثاؿ الدصاحب يقع تعمتَه بكل دقة،لشضى ومؤرخ من قبل الدالأسعار: وؿ اجدػ 

 تقديرية في الأسعارالقائمات الػ
 .كراس الشروط الإدارية الخاصة  ػ 
 .كراس الشروط الفنية الخاصة  ػ 

 :  الشروط العامة لتقديم العروضالخامس الفصل
يلتزـ العارض بتوفتَ كما من طلب العروض الدعني بالدشاركةقسط ال منبعض الفصول أو في جميع الفصول في يدكن لكل عارض الدشاركة 

 الجاري بو العمل.الضمانات الدطلوبة لتأمتُ تنفيذ ىذه الصفقة وفقا لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة والتشريع 
 .الانقليزية أوبررر العروض باللغة العربية غتَ أنو يدكن للعارضتُ تقديم بعض الوثائق الدتعلقة بالخصائص الفنية للصفقة باللغة الفرنسية  -1
وف للوكيل يجب أف بررر العروض وبسضى من قبل العارضتُ أنفسهم أو عن طريق وكلبئهم الدؤىلتُ لذلك بصفة قانونية دوف أف يك -2

 الحق في بسثيل أكثر من عارض في ىذه الصفقة.
 يجب أف بررر العروض على الدطبوعات الخاصة التي توفرىا الإدارة وأف لا يحمل العرض قيدا أو شرطا.-3
 
 

.............................................................................................................................................................. 

 على الصفقة ذات النظر)*( يجب عدـ ذكر مبلغ الصفقة إلا بعد موافقة لجنة الصفقات  
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 الدلاحظات والاستفسارات:السادسالفصل 
 ( يوـ على01) بخمسة عشرالعروض تقدّـ الدلبحظات والاستفسارات فيما يخص طلب العروض كتابيا قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبوؿ 

 قابس 2085شارع عمر بن الخطاب جامعة قابس وترسل وجوبا إلى العنواف التالي: الأكثر
الدتًشػػ تُ الػػذين سػػ بوا  وتعميمهػػا علػى بقيػّػة إذا كػاف الطلػػب مػػبررا وتلتػزـ جامعػػة قػػابس بالإجابػػة علػى الدلبحظػػات والاستفسػػارات الدطلوبػػة 

 ( أياـ.01العروض بعشرة )قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبوؿ  كراسات الشروط
ىامػة ومػن شػأأا أف تػدخل تغيػتَات جوىريػة علػى كراسػات الشػروط يػتم التمديػد في التػاريخ  وإذا كانػ  ىػذه التوضػي ات أو الإستفسػارات

الأقصى المحدد لقبوؿ العروض بفتًة كافية بسكن الدشاركتُ من تقديم عروض جدية، ويتم الإعلبف عن ىذه الفتًة للعموـ عبر الص ف وعلى 
 الدوقع الرسمي لجامعة قابس.

 العروض  : كيفية تقديم ل السابعالفص
أو تسلّم مباشرة إلى مكتب البريد السريع عن طريق ضموف الوصوؿ أو مالبريد الظروؼ المحتوية على العروض الفنية والدالية عن طريق توجو 

  :وفي الآجاؿ المحددة إلى العنواف التالي الضبط برئاسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع 
 قابس -2085  -زريق  -شارع عمر بن الخطابقابس  جامعة 

ختم مكتب الضبط  ) يؤخذ بعتُ الإعتبار صباحا(  11)س  العاشرةعلى الساعة   8004 ماي 10  ليوـ حدد آخر أجل لقبوؿ العروض     
 التابع للجامعة لقبوؿ العروض(.

" يجب تضمتُ العرض الفتٍ والعرض الدالي في ظرفتُ منفصلتُ ولستومتُ يندرجاف في ظرؼ ثالث خارجي يختم ويكتب عليو 
الدؤسسات  لفائدة بيولوجية وكيميائيةباقتناء، تركيب وتشغيل تجهيزات الدتعلق  03/8004طلب عروض وطني عدد 

 ، ( "العاشرة ونصف صباحاعلى الساعة   8004 ماي 10قبل يوم  لايفتح) لجامعة قابس بالنظر الراجعة
 يحتوي ىذا الظرؼ الخارجي، علبوة عن الظروؼ الداخلية الفنيّة والدالية وجوبا على الوثائق الآتية:: الظرف الخارجي - أ

من كراس  مبتُ بالفصل الثامن ىو وفق ما ، في نسختو الأصليةالدعتٍ بالدشاركة قسطبالالخاصة ، الضمانات الدالية الوقتية -1
 ضخر أجل لقبوؿ العرو لآ اليوـ الدوالي من إبتداء يوما (021) مائة وعشروف لددة  كوف ىذا الضماف صالحيالشروط ىذا، و 

 .)البنكية لا تقبل الصكوؾ (امعة قابس أو ضمانا بنكيالج العمومي اسبالمحوتكوف نقدا تودع مباشرة لدى 

 الوقتي. الدالي يقصى كل عرض لم يشمل على الضمان

قانونا نفسو أو وكيلو الدؤىّل  شارؾالد في نسختو الأصلية مؤشّر ولستوـ في كلّ صف اتو من قبل الإدارية الخاصة كراس الشروطـ -2
 لذلك مع إضافة الإمضاء والختم والتاريخ في الصف ة الأختَة وإسم وصفة الدمضي بها،

نفسو أو وكيلو الدؤىّل قانونا  شارؾالد في نسختو الأصلية لشضى ولستوـ في كلّ صف اتو من قبل الفنيّة الخاصة كراس الشروط -3
 لذلك،

 طبقا للؤلظوذج الدصاحب. شارؾالدمعمرة ولشضاة وبرمل ختم  شارؾالدبطاقة إرشادات حوؿ - -4
سارية الدفعوؿ عند تاريخ آخر أجل لقبوؿ تكوف  الدنصوص عليها بالتشريع الجاري بو العمل مشارؾلل يةئشهادة في الوضعية الجبا -   5

 من لرلة الحقوؽ والإجراءات الجبائية( 110العروض)طبقا للفصل 

 الاجتماعي.لضماف ا في نظاـ الطراطشهادة الأصل أو نسخة مطابقة للؤصل من  -6

وذلك حسب ما تنصّ عليو  غتَ الدقيمتُ للمشاركتُأو ما يعادؿ ذلك بالنسبة  شهادة في عدـ الإفلبس أو التسوية القضائية -7
 تشريعات بلداأم

يلتزموف بدوجبو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغتَ بتقديم وعود أو عطايا أو ىدايا قصد التأثتَ  شارؾالد تصريح على الشرؼ يقدّمو -8
 وط،في لستلف إجراءات إبراـ الصفقة أو مراحل إلصازىا وذلك حسب ألظوذج مل ق كراّس الشر 
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لدى نفس الإدارة أو الدؤسسة أو الدنشأة العمومية التي ستبـر صفقة  تصريح على الشرؼ يقدّمو الدشارؾ بأنو لم يكن عونا عمومياّ -9
 .التزوّد بدواد وخدمات لم بسض عن إنقطاعو عن العمل بها مدّة خمس سنوات على الأقل

 أو ما يعادلذا بالنسبة لغتَ الدقيمتُ حسب ما تنصّ عليو تشريعات بلداأم نظتَ من السجل التجاري بالنسبة للمقيمتُ -11

 شهادة تبتُ أف الشخص الذي أمضى العرض ىو الدمثل القانوني للمشارؾ أوتفويض من طرفو لإمضاء الصفقة. -11
 .قائمة في الأقساط أو الفصوؿ الدشارؾ فيها طبقا للنموذج الدصاحب -12

 ةالدعني أو الأقساط الدطلوبة في القسط يتضمّن ىذا الظرؼ العرض الفتٍّ الدتعلّق بالدعدّات:الذاخليالظرف الفنيّ  -ب 
: العرض الفنّي للقسط عدد ـدد03/8004عـ"طنيو  روضع لبط، يكوف مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم الدشارؾ، عبارة بالدشاركة

 ،و يحتوي وجوبا على الوثائق التالية:..........."

أو الدشارؾ بها في القسط الدعتٍ  بالتجهيزاتالخاصة   (Prospectus techniques)الوثائق الفنيّة والدطبوعات الفوتوغرافية-1
 Marqueurوالتي يجب أف تكوف واض ة ومفصّلة ومدعّمة لكلّ بيانات استمارات الإجابة )لزبّذ استعماؿ قلم مشعّ )الأقساط الدعنية 

Fluorescentسهيل الوصوؿ إليها( و مكتوبة باللغة الفرنسية أو الإنقليزية وبرمل إمضاء وختم الدشارؾ،( لإبرازىا وت 
الدتعلّقة بالخاصيات الفنيّة للمعدّات الدشارؾ بها  في القسط الدعتٍ أو الأقساط الدعنية معّمرة بكلّ دقّة حسب إستمارات الإجابة)*( -2

 رض،النماذج الدصاحبة  ولشضاة ولستومة من قبل العا

، في حالة صلوحية إلى غاية آخر أجل     ISO 9001 version 2000وثيقة تثب  مطابقة الدعدّات الدقتًحة للمواصفات الفنية -3
 لقبوؿ العروض، 

غاية آخر أجل ، في حالة صلوحية إلى التصاريح لدطابقة الدعدّات الدقتًحة لدواصفات السلبمة الكهربائيّة والالكتًومغناطسيّة أو ما يعوّضها--4
 لقبوؿ العروض.

 من طرؼ من ينوبو.أو مسلمة من طرؼ مصنع الدواد  وثيقة ترخيص الدصنّع--5
 شهادة الدنشأ بالنسبة للمنتوج التونسي: مسلمة من طرؼ الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر والتي ينتمي لذا الدشارؾ. -6
 (،طبقا للؤلظوذج الدصاحب)وتوفتَ قطع الغيار لددة لا تقل عن  ثلبث سنوات الالتزاـ بالقياـ بخدمات ما بعد البيع  -  7

 الدعتٍ بالدشاركة. فصل( يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا بالنسبة لل2) يقة: )*( عدـ تقديم ىذه الوثملاحظات ىامة

 ةالدعني أو الأقساط الدطلوبة في القسط  يتضمّن ىذا الظرؼ العرض الدالي الدتعلّق بالدعدّات: الظرف الذاخلي المالي-ج
: العرض الدالي للقسط عدد ػدد17/2118عػبالدشاركة، يكوف مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم الدشارؾ، عبارة " ط ع و 

 ..........."،ويحتوي وجوبا على الوثائق اللآتية: 

)حسب الدثاؿ الدصاحب لكراّس الشروط( والتي تبتُّ مبلغ  ، الدعتٍ بالدشاركة ( )*( بالنسبة للقسطLa soumission) وثيقة التعهد -0
إلى جانب  الدشارؾمع ضرورة ختم وإمضاء  من جهة وبإعتبار الآداءات من جهة أخرى العرض بالدينار التونسي بدوف إعتبار الأداءات

 التاريخ.

من طرؼ  ولستوـ ولشضى مؤرخّو بالدينار التونسي مستكمػل البيانػات الدعتٍ بالدشاركة جدوؿ الأسعار )*( الدقتًحة بالنسبة للقسط -2
 )حسب الدثاؿ الدصاحب(. الدشارؾ

ولستومة بالدينار التونسي مستكملة البيانات، مؤرّخة ولشضاة  الدعتٍ بالدشاركةالقائمة التقديرية للؤسعار الفردية الدقتًحة بالنسبة للقسط -3
 احب(.)حسب الدثاؿ الدص الدشارؾمن طرؼ 

 .( يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا2و 1)*( عدـ تقديم ىذه الوثائق ) :ملاحظة ىامة
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 : الضمانات الدالية الثامن الفصل
 على كل عارض أف يقدـ ضمن عرضو ضمانا ماليا وقتيا كما يلي  :الضمان الدالي الوقتي :ـ  0

 

 

 

 ) د ت ( الوقتي الضمان الدالي بيان نوع التجهيزات  القسط

1 

 81  1فصل عدد

 91  2فصل عدد

 151  3فصل عدد

 81  4فصل عدد
 211  5فصل عدد
 111  6فصل عدد
 511  7فصل عدد
 251  8فصل عدد
 171  9فصل عدد
 91  11فصل عدد
 61  11فصل عدد
 451  12فصل عدد
 351  13فصل عدد

2 
 851  1فصل عدد
 1111  2فصل عدد

 151  3فصل عدد 

 811  4فصل عدد 
 

ويكوف نقدا يودع مباشرة  ضالعرو خر أجل لقبوؿ لآ اليوـ الدواليمن ( يوما بداية 120) مائة وعشروفويكوف الضماف الوقتي صالحا لددة 
 امعة قابس  أو ضمانا بنكيا )لا تقبل الصكوؾ البنكية (.العمومي لجاسب المحلدى 

التي تلي  ( يوما10الثلاثين )الذين ألغي  عروضهم والذين لم يقع إسناد الصفقة لذم وذلك خلبؿ  شاركتُيتم إرجاع الضماف الوقتي إلى الد
الإعلبف عن إسناد الصفقة.أما بالنسبة للعارضتُ الذين أسندت لذم الصفقة، لا يتم إرجاع الضماف الوقتي الدقدـ من قبل ىؤلاء إلا بعد 

 ( يوما ابتدءا من تاريخ الإعلام بالصفقة.80) ونر أجل  أقصاه عشتقديدهم للضماف النهائي وذلك في
 يبقى ىذا الضمان الدالي الوقتي صالحا طيلة مدة صلوحية العروض وإلى حين تعويضو بالضمان الدالي النهائي . ◄

 : الضمان الدالي النهائي-8
( يوما ابتداء من تاريخ إعلبمو بإسناد الصفقة ضمانا ماليا أائيا مقداره 21الفائز بالصفقة أف يقدـ خلبؿ أجل أقصاه عشرين ) شارؾعلى الد

 ( من الدبلغ الجملي للصفقة يتم دفعو لدى المحاسب العمومي لجامعة قابس أو ضمانا بنكيا. % 3ثلبثة بالدائة )
 ولسصصا لضماف حسن تنفيذ الصفقة صفقةصالحا طيلة فتًة تنفيذ الأو الإلتزاـ الكفيل بالتضامن الذي يعوضو  ويبقى الضماف النهائي

 لاستخلبص ما عسى أف يكوف صاحب الصفقة مطالبا بو من مبالغ بعنواف تلك الصفقة.
شرط أف يكوف صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداتو والتزاماتو بذاه  الوقتيتاريخ القبول يرجع الضماف النهائي في غضوف شهر من 

 الجامعة.
ان النهائي خلال الددة الدذكورة أعلاه اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضو ويتم حجز الضمان ينجر عن عدم تقديم الضم

 لفائدة الإدارة. الوقتي

  الحجز بعنوان الضمان: ل التاسعالفص
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بالنسبة ( ويتم الحجز بعنواف الضماف من الدبالغ التي تدفع لصاحب الصفقة %11بالدائة )بعشرة حددت نسبة الحجز بعنواف الضماف 
وفاء  بعد أو يصبح التزاـ الكفيل بالتضامن الذي يعوضو لاغيا للتجهيزات التي وقع تزويد الدؤسسات بها. ويتم إرجاع الحجز بعنواف الضماف

 .إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبوؿ النهػائي صاحب الصفقة بكل التزاماتو، وذلك بعد

 العرض طبيعة الأسعار وصلوحية:   ل العاشرالفص
لا تس ب العروض الدقدمة إلى الجامعة ولا تنقح ويجب أف تتضمن الأبشاف الفردية للفصل الدعتُ باحتساب كافة الدعاليم المحمولة على  -أ

بحيث تكوف ثابتة وغتَ قابلة للمراجعة  ومدة التكوين )حسب ما تنص عليو كراس الشروط الفنية(اللف والنقل إلى حد مكاف التسليم 
 دة الإلصاز.خلبؿ م

صفقة ويدكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، الدطالبة بت يتُ عرضو الدالي إذا بذاوزت الفتًة الفاصلة بتُ تاريخ تقديم العرض وتبليغ ال
 يوما. (121)مائة وعشرين أو إصدار إذف بداية الإلصاز عند الإقتضاء، مدة 

العمومي يبتُ فيو قيمة الت يتُ الدطلوبة والأسس والدؤشرات الدعتمدة في تقديره ويكوف ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتًي 
 ىذا الدطلب مرفقا بجميع الوثائق والدؤيدات الدثبتة لذلك.

 ويتم بريتُ الأسعار على أساس نسبة السوؽ النقدية و ذلك بإحتساب القاعدة الآتية:
 

 

P1= P0(TMM1 / TMM0 ) avec: 
P1: Prix actualisé 

P0: Prix de base à la soumission 

TMM : Taux du marché monetaire  

TMM1: La moyenne arithmetique des TMM de la période concernée par l’actualisation  

TMM0: TMM à la date du 181ème jour qui suit le jour de la soumission 
Les taux du TMM sont publiés par la BCT 

 
 

 لقبوؿ العروض. لأجخر من اليوـ الدوالي لآبداية يوما ( 121)  ينمائة وعشر يعتبر العرض صالحا وملزما لددة  - ب

 : فتح العروض ل الحادي عشرالفص
اليوـ المحدّد  في نفس  لسة علنيةالجبذتمع لجنة فتح الظروؼ في جلسة واحدة لفتح الظروؼ المحتوية على العروض الفنية والدالية وتكوف 

 .كتاريخ أقصى لقبوؿ العروض
 .وفي صورة حضور لشثّل عن الوكيل القانوني يجب الاستظهار بتفويض رسمي ،الاستظهار بختم الشركة شاركتُيتعتُّ على الد

أف تدعو كتابيا الدشاركتُ الذين لم يقدموا كل الوثائق الدطلوبة بدا فيها الوثائق الإدارية إلى إستيفاء  يدكن للجنة فتح العروض عند الإقتضاء
 وثائقهم في أجل بشانية أياـ من تاريخ توصلهم بدراسلة الجامعة وذلك عن طريق البريد السريع أو البريد مضموف الوصوؿ أو إيداعها بدكتب

  تقصى عروضهم.الضبط التابع لجامعة قابس حتى لا

 العروض تقييممنهجية  :الثاني عشرالفصل 
يقصى كل عرض غتَ مطابق لدوضوع الصفقة وللشروط والخاصيات الفنية الددرجة بكراس الشروط أو الذي مطابقة العروض:  -0

 يتضمن برفظات لم يتم رفعها بطلب من الدشتًي العمومي.
 العروض تقييممنهجية  -8

 رئيس جامعة قابس .من نة في الغرض بدقتضى مقرر مكوّ  تقييممن طرؼ لجنة  الفصولحسب يتم تقييم العروض 
  الدرحلة الأولى : -أ
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صّ ة الوثائق الدكوّنة للعرض الدالي  من الوقتي، الدالي في مرحلة أولى التثب  بالإضافة إلى الوثائق الادارية والضماف التقييمتتولى لجنة 
ثم  حيث يؤخذ بعتُ الإعتبار لبيانات الأسعار الدكتوبة بالأحرؼ ضمن جدوؿ الأسعار وتص يح الأخطاء الحسابية والدادية عند الإقتضاء

 .بصيع العروض الدالية تصاعدياحسب الفصول ترتيب 
 :الدرحلة الثانية  -ب

في مطابقة العرض الفتٍّ الدقدّـ من قبل صاحب العرض الدالي الأقل بشنا وتقتًح  حسب الفصول التثب  ثانيةفي مرحلة  التقييم تتولى لجنة 
إسناده الصفقة في صورة مطابقتو للخصائص الفنية الدطلوبة بكراس الشروط الفنية.وإذا تبتُ أف العرض الفتٍ الدعتٍ غتَ مطابق لكراّس 

 سبة للعروض الفنية الدنافسة حسب ترتيبها الدالي التصاعدي.الشروط يتم إعتماد نفس الدنهجية بالن

 : الإعلام بإسناد الصفقةالفصل الثالث عشر
نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم الدت صل أو الدت صلتُ على الصفقة على لوحة إعلبنات موجهة للعموـ بدقرّرئاسة جامعة قابس يتم 

 .التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع رئاسة الجامعة عند الإقتضاء وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
 ( أياـ عمل من تاريخ نشر الإعلبف عن الإسناد.15بدرور أجل خمسة ) الالا يتم تبليغ الصفقة إلى الفائزين بها 

بخصوص نتائج الدعوة إلى  فقات العموميةلدى ىيئة الدتابعة والدراجعة في الصالتظلّم  عليو،يدكن للمشاركتُ، خلبؿ الأجل الدنصوص  
 وفي ىذه الحالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حتُ الدوافاة برأي الذيئة في الغرض.  .الدنافسة

 : تنفيذ الصفقةالفصل الرابع عشر
ويشمل  التاريخ المحدد بالإذف الإدارييوما ابتداءا من ( 080) مائة وعشرونيتم تنفيذ الصفقة في أجل لا يتجاوز آجال التنفيذ :   -أ

 .التسليم والتًكيب وبذربة التجهيزات والتكوين عندما تنص كراس الشروط الفنية على ذلك
 تطور الخصائص الفنية للمعدات الإعلامية -ب

أدخل  على ىذه الدعدات يتعتُ على صاحب الصفقة إعلبـ مصالح جامعة قابس قبل تسليم الدعدات الإعلبمية بالتطورات الفنية التي 
والتي يدكن أف تضفي لصاعة أكبر على مردوديتها وذلك دوف أف تدخل ىذه الت سينات تغيتَات على الشروط التعاقدية الأصلية من ناحية 

 الكلفة وخاصة من ناحية آجاؿ التسليم.
 أو بالقبوؿ ويبقى لجامعة قابس كل الحق في الب  في الدقتًح الدتعلق بهذه التطورات إما بالرفض

  تسليم التجهيزات : -ت
 خلبؿ الأجل المحدد وذلك إثرإشعاره بإسناد الصفقة. الدؤسسة الدستفيدةيلتزـ الدزود بتسليم التجهيزات الدطلوبة منو لفائدة -

 ىذه الدهمة.مها وتت مل جامعة قابس مصاريف يدكن للجامعة الإستعانة بخبراء أو تقنيتُ بزتارىم لدعاينة  التجهيزات قبل تسلّ -
)يتم  وتكوين الفنيتُ في لراؿ إستعماؿ ىذه التجهيزات يقوـ الدزود بتسليم، تركيب و تشغيل التجهيزات على نفقتو إلى الدؤسسات الدعنية،-

  التنصيص على مدة التكوين بكراس الشروط الفنية(
 باف.وتعوض على نفقة الدزود في الإ زات غتَ الدطابقة للخصائص الفنيةترفض التجهي-

 الدناولة:الخامس عشر الفصل
 الصفقة. ذيتعتُ على الدزود أف ينجز الصفقة شخصيا، ولا يدكن لو في أي حاؿ التعاقد مع مناوؿ آخر لتنفي

 : مصدر الصنع  السادس عشرالفصل 
على أف لا تتجاوز أبشاف تفضل الدنتوجات التونسية الدنشأ على النتوجات الأخرى مهما كاف مصدرىا إذا كان  في نفس مستوى الجودة 

 (. 10%الدنتوجات التونسية مبالغ مثيلبتها الأجنبية بأكثر من عشرة بالدائة )
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 :ضمان التجهيزاتالسابع عشر الفصل
 ابقتها للمواصفات التونسية والعالدية وذلكػيضمن صاحب الصفقة أف التجهيزات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع وكذلك مط

ويتمثل الضماف في إصلبح أو تعويض القطع التي ظهرت بها عيوب وذلك في الإباف دوف الدطالبة القبوؿ الوقتي ابتداء من تاريخ  لددة سنة
 بأي مقابل .

 تطبيق الضمانات )استعماؿ الحجز بعنواففي صورة لم يتم التعويض أو إصلبح التجهيزات الدعيبة في الآجاؿ المحددة، فإنػوّ يقع الالتجاء الى 
 الضماف( .

 
 :  الصيانة والتعهدعشر الثامنالفصل 

 الدزود الذي وقع عليو الاختيار مطالب بػ :
ة ػلددة ثلبث سنوات على الأقل مع وجوب تعمتَ الدطبوع تأمتُ الصيانة والتعهد للتجهيزات الدقدمة وضماف مصل ة ما بعد البيع-
 ،)حسب الدل ق (

 التجهيزات الدقتناة، القياـ بالتعديلبت الضرورية عند تشغيل-

 التعويض الفوري للتجهيزات التي يتضح أأا غتَ صالحة ويكوف ىذا التعويض على حسابو الخاص وبدوف أي مقابل إضافي.-

 التزويد :  التأخير فيالفصل التاسع عشر
الصفقة ودوف أف يتمّ الالتجاء إلى إعلبـ مسبق، يتم تطبيق التًاتيب الجاري بها العمل في تنفيذ في حالة تأختَ غتَ مبرر في الآجاؿ المحددة ل

 مادة غرامات التأختَ ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأختَ كما يلي : 

 2x)عدد أيام التأخير(   xإعتبار الاداءات دون  بعد الآجال الدنجزةمبلغ التجهيزات مبلغ عقوبة التأخير ==
0000 

 (من مبلغ الصفقة .% 5بصيع الحالات لا يدكن أف تتجاوز بصلة غرامات التأختَ سقف )وفي 

جاؿ المحددة بكراس الشروط التجهيزات الدنجزة ىي التي تم تسليمها وتشغيلها وبذربتها والقياـ بالتكوين الدطلوب في الآ ملاحظة ىامة:
 الفنية.

 الإمذاز:الدطالبة بالتعويض أثناء :  الفصل العشرون
التأختَ الراجع إلى الدشتًي العمومي يتًتب عنو تكاليف إضافية بالنسبة لصاحب الصفقة وىذا يدكنو من الدطالبة بالتعويض على أف يرفق 

ىذا الدبلغ كما  ويتم احتساب 0015من الأمر عدد  42للفصل مطلبو بجميع الوثائق والدؤيدات الدثبتة لدبلغ التعويض الدطلوب تطبيقا 
 يلي :

 

 x 1عدد أيام التأخير  xقيمة الطلبية الدعنية بالتأخير مبلغ التعويض = 
   0000 

 من مبلغ الصفقة %3وفي بصيع الحالات لا يدكن أف يتجاوز مبلغ التعويض سقف 
 :  التغيير في حجم  الطلبيةالعشرونو  الفصل الواحد

من مبلغ الصفقة دوف أف يكوف للعارض الحق في  %21تغيتَ حجم الطلبية بالزيادة أو بالنقصاف في حدود  يدكن للئدارة أف تلجأ إلى
 وفي صورة بذاوز ىذا الحد يتم اللجوء إلى مل ق صفقة . الت فظالاعتًاض أو 

 : قبول التجهيزاتالفصل الثاني والعشرون
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 ومطابقة للخاصيات الفنية الدنيا الدنصوص عليها بكراس الشروط الفنية الخاصة.بذهيزات جديدة، لم تستعمل سابقا  يلتزـ الدزود بتوفتَ

 القبول الوقتي :تسلّم التجهيزات بمقر الدؤسّسة الدعنيّة على أن يتمّ :  _ 0
ويحق للمؤسسة الدعنية التّأكد من مطابقة الدعدّات الدسلّمة للخاصيات الفنية الدقدّمػة من قبل العارض آنفا وذلك بعد بذربتها وتشغيلها،  -

 .في ىذا الإطار الاستعانة بخبراء أو تقنيتُ بزتارىم للغرض

 إمضاء لزضر الاستلبـ الوقتي للمعدّات. -

 إجراء لزضر معاينة في صورة نقصاف التجهيزات أو عدـ مطابقتها للشروط الفنية الدطلوبة. -
وبإمكاف رئيس جامعة قابس بعد معاينتو لعيوب الصنع أو عدـ مطابقة التجهيزات الدقدّمة لعناصر الجودة الدطلوبة تقدير الضرر الحاصل 

 والإذف بابزاذ الإجراءات القانونية في الغرض.  
 القبول النهائي : _ 8

ثب  قياـ الدزوّد بجميع إلتزاماتو بذاه الصفقة يتم بررير لزضر من كراس الشروط ىذا، وإذا  17بعد انتهاء مدة الضماف المحدّدة بالفصل 
 استلبـ أائي.

 :  الخلافات والنزاعاتالفصل الثالث والعشرون
في صورة نشوء خلبؼ يتم فضو بالحستٌ، وإف است ال  التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانتُ والتًاتيب الجاري 

 الصفقات العمومية.بها العمل في 

 :  فسخ الصفقة    الفصل الرابع والعشرون
جامعة قػابس بحق صفقات العمومية يحتفظ رئيس الدنظم لل 2114س ر ما 13لدؤرخ في ا 2114 لسنة  1139من الأمر 118فصل للطبقا 

 : فسخ عقد الصفقة وذلك في الحالات التالية

 العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة والدائنتُ أو الدصفي،عند وفاة صاحب الصفقة إلّا إذا قبل الدشتًي  -

 في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة، -

 في حالة إفلبس صاحب الصفقة إلّا إذا قبل الدشتًي العمومي العروض الدقدّمة من الدائنتُ. -

 العمومي بأي تعويض في كل الحالات الدذكورة أعلبه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمتُ لزلّو مطالبة الدشتًي

يدكن للمشتًي العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بإلتزماتو وفي ىذه الصورة يوجو لو الدشتًي العمومي تنبيها  -
( أيّاـ إبتداءا من تاريخ 11بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ يدعوه فيها إلى الوفاء بإلتزماتو في أجل لزدّد لا يقلّ عن عشرة )

يو، وبإنقضاء ىذا الأجل يدكن للمشتًي العمومي فسخ الصفقة دوف إبزاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إلصازىا تبليغ التنب
 طبقا للتًاتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

تبع الجزائي، يدكن للمشتًي العمومي فسخ الصفقة إذا ثب  لديو، بدناسبة عملية تدقيق ودوف أف يؤثر ذلك على حقّو في الت -
إخلبؿ صاحب الصفقة بإلتزامو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغتَ بتقديم وعود أو عطايا أو ىدايا قصد التأثتَ في لطتلف 

 إجراءات إبراـ الصفقة وإلصازىا.

قابل وصل يجب أف يبلّغ قرار الدشتًي العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضموف الوصوؿ أو مباشرة م
 إستلبـ أو بطريقة لامادية مؤمنة.
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( شهرا بطلب تأجيل أو عدّة طلبات 12يدكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توقف الإلصاز لأكثر من أثتٍ عشرة )
صادرة عن الدشتًي العمومي. يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب 

 ( شهرا.12( يوما من تاريخ إنقضاء الإثتٍ عشرة )61مضموف الوصوؿ أو مباشرة مقابل وصل إستلبـ في أجل أقصاه ستوف )

   : كيفية الخلاصالفصل الخامس والعشرون
بت ويل  إبتداء من تاريخ الإستلبـ الوقتي ( يوما31يتم إصدار الأمر بصرؼ الدبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلبثوف )

 وذلك بعد تقديم الوثائق التالية: بريدي أو بنكي بحساب الدزود

( نظائر لزتوية للمبلغ الجملي للصفقة بلساف القلم وتكوف لستومة ومرقمة ولشضاة من طرؼ الدزود ومدير 14) أربعةالفاتورة في  -1
ت التسليم والتي يجب أف بسضى من قبل حافظ الدغازة وبرمل الدؤسسة الدستفيدة بالتجهيزات مرفقة بالنسخة الأصلية للئذف الإداري ووصولا

 بالدؤسسة. الأوؿضر الاستلبـ الوقتية لشضاة من قبل الدسؤوؿ اأرقاـ الجرد إلى جانب تقديم لز
 شهادة خلبص مسلمة من الصندوؽ الوطتٍ للضماف الاجتماعي سارية الدفعوؿ إلى يوـ الخلبص. -2
 مسلمة من إدارة الأداءات سارية الدفعوؿ إلى يوـ الخلبص.شهادة في الوضعية الجبائية  -3

شريطة أف  يوما من تاريخ تلقيو الأمر بالصرؼ (15) ويتعتُ على المحاسب العمومي خلبص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر
 .توفر بصيع الوثائق الدطلوبة

 كما يلي : برتسبو  113للفصل تطبيقا وإذا لم يتم ذلك فإف صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأختَ 

عدد أيام  xمبلغ الصفقة  x(  *لي)فوائض التأخير بالخلاص= معدل نسب السوق الدالية في الفترة الفاصلة بين اليوم الدوالي لتاريخ إصدار الأمر بالصرف و يوم الخلاص الفع
 التأخير

 )*( Moyenne des taux de marche monetaire(TMM) entre le jour qui suit la date de l’ordonnoncement et la date de paiement effectif 

 : المحاسب الدكلف بالدفعالفصل السادس والعشرون

 امعة قابس.العمومي لجاسب المحف بالدفع ىو المحاسب الدختص الدكلّ 

 تسجيل الصفقة  :الفصل السابع والعشرون
 برمل على كاىل الدزود مػصاريف تسجيل الوثائق التالية:

 وثيقة التعهد -
 الأسعاروؿ اجد  -
 التقديرية للؤسعار اتالقائم  -

 ة الخاصةػكراس الشروط الإداري   -

 إستمارات الإجابة -

 الضماف النهائي -
 : النصوص الدنظمة للصفقة الفصل الثامن والعشرون

 خاضعة في كل ما لم يتعرض إليو ىذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:تبقى الصفقة 

 لرلة المحاسبة العمومية. -1

 الدنظم للصفقات العمومية.   2114مارس13الدؤرخ في  2114لسنة  1139الأمر عدد -2
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 العادية والخدمات.كراس الشروط الإدارية العامة الدطبق على الصفقات العمومية الدتعلقة بالتزود بالدواد -3

 القوانتُ والتًاتيب الجاري بها العمل والدنظمة للصفقات العمومية. كل-4

 : صلوحية الصفقة الفصل التاسع والعشرون
مراقبة الصفقات  لجنة بالدوافقة من لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد الدصادقة عليها من طرؼ رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي 

  .ذات النظر 

 

 ......................................قػػابس فػػي، .....                                                                                  ........في.................              

 اطـلع عليـو وصادق                                                        ت                     طلعت عليو ووافقـإ
 الدــزود

 ( )الإسم و اللقب و الصفة

 جامعة قابسإمضاء رئيس                                                                     الإمضاء و الختم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم ترجع في صيغتها الأصلية. مشارؾيجب أف بسضى وتؤشر بصيع صف ات كراس الشروط الإدارية الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة من طرؼ كل  ملاحظة:
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  الجمـهـوريـــة التــــونـسـيـة 
 ـي  ـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ  

                                                                        يمــوالـبـحـث العـل        
 سـابـقجـامـعـة          
 

 
 

    

 
 03/8004طلب عروض وطني عدد 

الدؤسسات  لفائدة بيولوجية وكيميائيةاقتناء، تركيب و تشغيل تجهيزات 
    لجامعة قابس بالنظر الراجعة

 
  الخاصة الفنيةكراس الشروط 
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Caractéristiques techniques 
 

 بيولوجيةتجهيزات  06عذد  قسط

Ite
m 

Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

كلية العلوممخبر    
10 

Spectrofluorimètre 

pour dosage d’ADN  

Spectrofluorimètre pour dosage d’ADN, ARN et Protéines sur un 

volume faible d’échantillon 

 Fluorimètre de paillasse pour le dosage de petites quantités d’ADN, 

ARN et Protéines. 

 Volume d’échantillon 1µl et plus. 

 Gamme dynamique: 5 Log 

 Temps de mesure: ≤ 4 seconds/échantillon 

 Source de Lumière: LED Bleue (max ~470 nm) et LED Rouge (max 

~635 nm) 

 Filtres d’excitation : Bleu (430–495 nm) et Rouge (600–645 nm) 

 Filtres d’émission: Vert (510–580 nm) Rouge (665–720 nm) 

 Détecteurs: Photodiodes avec capacité de mesure de 300–1,000 nm 

 Type de calibration  utilisant 2 à 3 points standard. 

 Chauffage de l’instrument au démarrage : ≤ 40 secondes 

 Ecran LCD couleur tactile 

 Transfert des donnés via clé USB 

 Consommables de démarrage livré avec l’instrument : 

 Kit de dosage de l’ADN double brin pour les grandes quantités 

dans un intervalle de 2 à 1000 ng pour 100 tests. 

 Kit de dosage de l’ADN double brin pour les faibles quantités 

dans un intervalle de 0.2 à 100 ng pour 100 tests. 

 Kit de dosage d’ARN dans un intervalle de 5 à 100 ng pour 100 

tests. 

 Kit de dosage de protéines dans un intervalle de 0.25 à 5 µg pour 

100 tests. 

1 

 

12 Longue vue 

(télescope)  

 

Caractéristiques techniques : 

- Ouverture de l'objectif: 80 mm au minimum 

- Distance minimale de mise au point 6 m au minimum 

- Grossissement: 20-60 fois  

- correction dioptrique du réticule: ± 5 dpt 

- Champ: 35 -17,5 mètres à 1000 m 

- Dégagement oculaire 18 mm - 15 mm 

- Prismes BAK4 

- Focale longue-vue : 480 mm au minimum 

- Focale oculaire 8-24 mm  

- Distance minimale de mise au point: 8-10 mètres 

- Etanche et remplie d'azote 

Livré avec: Trépied compatible à fermeture rapide, nivelle, vis de 

blocage, bouton de fixation, serrage rapide du movement d’inclinaison 

et de pivotement, bouton de réglage, levier de fixation, blocage 

orsion.antit 

3 

03 Cryoconservateur 

 
Cryoconservateur longue autonomie 

Récipient portatif pour le stockage d’échantillons: 

 Conception à col étroit de diamètre minimal 12.5 cm 

minimisant l’évaporation de LN2 

 Autonomie statique: minimum 120 jours 

 Capacité: 47 litres au minimum 

 Capacité en tubes de 2 ml: 1250 au minimum 

 Taux d’évaporation statique: max. 0.4 litres/ jour 

 Nombre de canisters: minimum 6 canisters en acier inoxydable 

 Nombre de cannes par canisters: 42 au minimum 

 Conception longue durée en aluminium et isolation par le vide 

1 
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 Identification aisée des échantillons grâce au codage couleur 

des canisters 

 Couvercle verrouillable avec alarme niveau bas 

Livré avec : 

 Socle à roulettes 

 - ses boites en polycarbonates pour tubes 2 mL  

 - sa paire de gant en taille 8,5/9 ou L en 30 cm de long  

 - Pince Cryoclaw: Pince en polypropylène avec dents crantées et 

verrouillable en position fermée permettant la saisie de tubes en 

toute sécurité. Longueur totale: environ 1 mètre L’écartement max 

est de 8cm  

14 Système de contrôle 

Humidité 
Système de contrôle Humidité, Température et Conductivité  

électrique des sol 

 

Boitier de lecture et d enregistrement  portatif pour relevés instantanés et 

sauvegarde de données  

Sauvegarde de relevés: 50000 ou plus 

Data logger avec transmission des données via GPRS  un forfait de trois 

ans  

.  

Livré avec:  

Capteur pour la mesure de l humidité de la température et de la 

salinité du sol :  

Teneur en eau du sol, conductivité électrique, température 

Précision: ± 3  % 

Plage d'humidité: 0 à 50 % 

Plage de température: -20 à 50 °C ±20 

Fréquence: 20 MHz ou plus 

Applications: Suivi de la teneur en eau et de la conductivité électrique 

dans le sol et les plantes 

Capteur pour la mesure d el humidité du sol  :  

Précision: ± 4 % 

Plage d'humidité: 0 à 50 % ±5 

Fréquence: 50 MHz ou plus 

Applications: Profil de l’eau du sol  100 cm ± 20 

 

1 

15 MICROSCOPE 

 
- Affichage de l'intensité lumineuse par LED à 5 niveaux des deux 

côtés du statif  

- lampe halogène de 30 W ou plus 

- poignée de transport. Observation Fond Clair, fond Noir 

- Revolver d’objectifs 4 places 

- Objectifs Plan Achromat 4x, 10x, 40x et 100x à immersion 

- Affichage lumineux situé de part et d’autres du microscope 

indiquant l’intensité de lumière choisi par l’utilisateur. 

- Platine avec porte objet mobile dans le sens vertical, équipée d’un 

chariot pour les déplacements XY de la préparation 

- Indicateur pour oculaires  

- Réglage de l’écart interpupillaire 48 – 75 mm 

- Réglage de la hauteur d’observation, le tube pivotant sur 360 degrés, 

l'angle de vue (angle ergonomique de 35° ou plus) 

- Compensation de l’amétropie. oculaires dotés de bague de réglage 

destinée à la correction de l’amétropie. 

- Eclairage: concept d'éclairage modulaire à tiroir, LED (3 W ou plus 

/ 6 V ou plus) 

- Condenseur : Abbe 0,9 / 1,25; Support pour contraste de phase et 

curseur champ sombre; Champ de vision 18 mm ou plus 

- 1 Burette d’huile à immersion 

- 01 Housse de protection     
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16 Thermocycleur à -          Bloc échantillion de 96 puits ou plus 1 

https://www.micro-shop.zeiss.com/index.php?s=12427066414d311&l=fr&p=lu&f=a&i=400000001950&o=0&h=25&n=0&e=10128&sd=415500-1806-000#415500-1806-000
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Gradient de 

température  

 

-          Température maximale dans le bloc: 3°C/s 

-          Température maximale dans l’échantillon : 2.2°C/s 

-          Exactitude : +/-0.25°C dans l’intervalle 35°C à 99,9°C 

-          Uniformité : <0,5°C 

-          Gradient de température avec au moins 3 zones de contrôle 

indépendant 

-          Gamme de gradient de 20°C ou plus 

-          Intervalle de température : 0-100°C 

-          Volume réactionnel : 10 à 100 µl 

-          Ecran tactile couleur : Taille minimale 5 pouces ou plus 

-          Connectivité par wifi ou cable Ethernet 

-          1 port USB ou plus 

-          Mémoire interne de 2000 MB minimum 

-          Formation : une journée assurée par un ingénieur formateur 

au profit des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

 

17 Collecteur de fractions 

pour chromatographie 

liquide 

 

 

I. Collecteur de fraction analytique : 

Doit Permettre de traiter les données en temps réel pour une collecte de 

fractions instantanée et précise 

- Débit maximal :jusqu’à 10 ml/min  

- Mode de prélèvement: par fraction de temps, par pic, ou par masse 

- Traitement du signal  

- Delay volume : 50 µl maximum afin d'éviter la dispersion des pics 

- livré avec plateaux de collecte de capacité : 

      200 tubes de 8 ml 

      et 60 tubes de 35 ml 

I.1 Système de refroidissement: 

Refroidissement des échantillons et des fractions par effet Peltier 

Gamme de température: réglable de 4 °C à 40 °C par incrément de 1 °C 

Les modules d’extension doivent être compatibles avec l’HPLC 

existante marque Agilent Technologies 

 

 

1 

18 Lecteur Absorbance 

(ELISA) 

 

- Source d’excitation : Lampe Halogène 

- Intervalle de mesure : 0 à 3.3 DO ou plus 

- Précision : 0,8% au max 

- Exactitude : 0,5% au max 

- Sélection de longueur d’onde par Monochromateur 

- Intervalle de longueur d’onde: 340 à 8000 ± 5 nm 

- Type de plaque : 12, 24 et 96 puits 

- Source de détection : deux Photodiodes avec 1 pour la mesure 

et 1 pour référence 

- Vitesse de lecteur: 35 ±0,5 secondes 

- Agitation avec 4 modes 

Livré avec ordinateur et logiciel d’analyse : 

Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non recyclé 

1 

19 Evaporateur rotatif Evaporateur rotatif avec pompe à vide et une interface de contrôle 

 

 Evaporateur rotatif à réfrigérant vertical 

- Régulation et affichage de la température du bain  

- Plage de température : 20°C – 95°C ; Précision : +/- 2°C 

- Vitesse de rotation réglable: de 20 à 280 ±2 rpm ou plage supérieur 

- Condensateur vertical 

- Elévateur manuel pour une opération rapide 

- Angle d’inclinaison ajustable : de 0 à 35 ° 

Livré avec : 1 Ballon de réception de 1 litre, 1 Ballon d’évaporation de 

1 
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1 litre, Bain chauffant en acier inoxydable de capacité 4 litres ou plus 

Pompe à vide  

- Capacité : 1,5 m
3
/h au minimum 

- Vide final: 10 ±0.5 mbar 

- Pompe à membrane en PTFE résistante aux produits chimiques 

Interface de contrôle de vide  
- Plage de mesure de la pression : de 1 mbar à 1400 mbar 

- Plage de contrôle de la pression : de 1 mbar à 1000 mbar 

- Précision : +/- 2 mbar 

- Alimentation : 50-60 Hz/220-240 Volts  

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياهمخبر     

11 Multi Paramètre de 

laboratoire Portable 

 

Conductivité 0,001 µS/cm à 2000 mS/cm; précision +/-0,5% mesure 

Résistivité 0 à 200 MOhms; précision +/-0,5% mesure 

Salinité 0 à 70  

TDS 0,01 mg/l à 100 g/l;  

pH -2,000 à 16,000 pH; précision +/-0,1% mesure 

Redox +/-2000,0 mV; précision +/-0,1% mesure 

Température -5 à 105,0°C ou plage supérieur 

Compensation manuelle ou automatique en température 

Etalonnage protégé par code d'accès personnel 

Affichage numérique  

Interface RS232  

Livré avec : 

cellule de conductivité/température K=1cm-1 , câble 1m, ou plus 

cellule de conductivité/température K=10cm-1 , câble 1m ou plus 

Electrode combinée de pH 

Electrode pour oxygène dissous gamme de 0 à 60 mg/l 

Bras porte électrode 

Solutions standards de pH (4, 7 et 10), de conductivité 

 (0,01, 0,1 et 1M de KCl) , et électrolyte KCl 3 M 

* Solutions standards pour oxygène dissout 

1 

11 
Congélateur armoire 

verticale (-20°C) 

 

Type de congélateur :   pose-libre 

Type de pose:    armoire 

Nombre de tiroirs :   7 à 8 

Température - 20°C stabilité/homogénéité inférieur à +/- 5°C 

Volume utile total en litres :   360 ou plus 

Type de froid:  no frost 

Congélation rapide  

Affichage de la température   

Alarme contrôle de la température  

Niveau sonore en dB :  50 ou moins 

Pouvoir de congélation en 24h en Kg : 22 ou plus 

Autonomie en cas de coupure en heures:   25 ou plus 

 

1 

12 DGPS 

 

-Fréquence : L1/L2 

 -Canaux : 45 ou plus  

- Fréquence  de mise à jour: 0.05 sec ou plus  

 -Format de données : RTCM301, ATOM, CMR (+) , NMEA  ou plus  

-Sortie de données brutes : Oui  

-Précision temps réel-mode RTK ( HRMS): 1cm  ou plus   

-Précision temps réel - mode DGPS (HRMS):.< 30 cm 

- Précision temps réel - mode SBAS (HRMS) : < 50 cm 

 -Précision en post-traitement (HRMS) : 0.5 cm ± 1 ppm 

-Temps de première acquisition :15 sec au moins  

 -Distance d'initialisation: Jusqu'à 40 km ou plus  

 -Processeur: 806 MHz ou plus  

-Plate forme: Windows Mobile ou equivalent 

 - Communications: GSM/GPRS, BT, WLAN 

 -Écran :3.5" ou plus  

-Mémoire vive:256 MB ou plus / 2 GB ou plus  

-Temp Min (°C): -10°C  ou moins 

-Temp Max (°C) : 60°C ou plus   

-Résistance aux chocs  

 -Alimentation(type – autonomie ): 6600 mAh/ > 8 hrs 

 -Type d'antenne : Interne / Externe 

1 
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-Options firmware :Oui 

-Options software: usage multiple 

Formation : deux jours assurée par un ingénieur formateur au profit des 

utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais et 

l’exploitation des résultats 

13 GEORADAR 
unité de contrôle GEORADAR toute intégrée en un seul boitier 

(affichage, ordinateur, batterie) 

- Stockage : supérieur à 16 Go 

- Ecran : haute résolution couleur  

- Port : RS232 pour  GPS (système GPS non inclus) 

- Data : Data logger interne  

- Mode opératoire: Mode opératoire continu (temps), roue 

codeuse (distance) et mode point  

- Intervalle de scan : intervalle de scan réglable par utilisateur 

jusqu'à  400 scans/sec 

- PRF: 800 KHZ ou plus  

- Format de sortie 32 Bits ou plus 

- Pas d’échantillonnage: supérieur à  8192 

- Durée d’échantillonnage : réglage par l'utilisateur jusqu'au au 

moins 1600ns 

- Gain : Gain réglable automatique et manuellement  

- IP : 65 

- Ports connectiques antennes: analogues et digitales. 

- Interface: en français ou  en Englais 

- Port : USB 

Antennes 

- Antenne: Antenne blin dée basse fréquence 100 MHz  (0-10m 

profondeur d’investigation) 

-     Antenne : Antenne blindée basse fréquence 200 MHz (0-06m 

profondeur d’investigation)  

-     Antenne blindée moyenne fréquence 400 MHz (0-3m 

profondeur d’investigation) 

            Accessoires 

- Câbles reliant l’unité de contrôle aux antennes, batteries et 

chargeur en double exemplaire 

- Chariot grandes roues, roue(s) codeuse(s) et harnais 

- Skids de protection des antennes 

Logiciel  

-Logiciel d’analyse 2D & 3D des données (5 activations) 

 

 

1 

 

 ................................في  .................رر بػ ػػح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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 كيميائية تجهيزات  86عذد  قسط

Ite
m 

Désignation Caractéristiques techniques minimales demandées 
Quantit

é 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيامخبر    
10 

Banc d’extraction 

liquide-liquide 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Etudier le procédé d’extraction liquide -liquide 

- Etablir les bilans de matière 

- Déterminer le nombre d’étages théoriques  

- Chercher l’efficacité de la colonne 

 

Caractéristiques 

1/Colonne d’extraction   

 Matériau : Verre borosilicate 

 Diamètre : 50-80 mm 

 Hauteur : 1000-1600 mm 

 Garnissage en anneaux de rashing 10-15mm 

2/ Pompe doseuse d’alimentation du mélange 

 Débit : 3-17 l/h 

 Tête en inox 316 L ou en PVDF 

3/ Pompe doseuse d’alimentation du solvant 

 Débit : 3-17 l/h 

 Tête en inox 316 L ou en PVDF 

4/ Réservoirs (mélange, solvant, raffinat, extrait) 

 Alimentation : Volume 20 l ou plus 

 Matériau : PE ou PEHD 

5/ Contrôle et régulation 

 

 Débitmètre alimentation du solvant 

 Débitmètre pour alimentation du mélange 

 Mesure des températures à l’entrée et à la sortie de la colonne 

Formation : deux jours assurée par un ingénieur formateur au profit des 

utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais et 

l’exploitation des résultats 

1 

 

12 Banc de Réacteur 

chimique à cuve agitée 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Etudier l’effet de temps de séjour. 

- Etudier l’effet de la température sur la réaction chimique  

- Etablir les bilans de matière et thermique 

- Diagnostiquer l’effet de l’agitation  

- Etudier la cinétique de réaction 

 
Caractéristiques 

1/Réacteur   

 Matériau : Verre borosilicate 

 Volume : 3-5l 

 à double enveloppe 

 Vitesse d’agitation variable 0-1000 RPM ou plus 

2/ Pompes doseuses pour réactifs 

1 
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 Débit : 3 l/h ou plus 

 Tête en inox 316 L ou en PTFE 

3/ Unité de chauffage 

 Puissance : 1200 W ou plus 

 Pompe caloporteur : 400 l/h ou plus 

4/ Réservoirs (réactifs) 

 Alimentation : Volume 3 l ou plus 

 Matériau : PE ou PEHD 

5/ Contrôle et régulation 

 

 Débitmètres pour réactifs 

 Mesure des températures (réactifs, mélange réactionnel, 

caloporteur…) 

 Régulation de l’unité de chauffage 30-90°C 

 Régulation des débits d’alimentation 

Formation : deux jours   assurée par un ingénieur formateur au profit 

des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais 

et l’exploitation des résultats 

03 Spectrophotomètre  

UV- visible 

 

 

* Plage longueur d'onde : 190 nm - 1100 nm 

* Précision : ± 0,3 nm de longueur d'onde 

* Longueur d'onde reproductibilité ≤ 0,2 nm 

* Baseline planéité : 0.0015A (200 - 1000 nm) 

* Baseline stabilité : 0.0008A / h (500 nm, 0 Abs), deux heures 

d'échauffement 

* Mode photométrique : transmission, absorbance et Concentration 

* Gamme photométrique : -0,3 à 3,0 Abs 

* Largeur de bande spectrale 2 nm ou moins 

* Fonctionnalité standard photométriques, spectre et ADN mesures 

quantitatives 

* Lumière parasite ≤ 0,12 % T (220 nm Nal, 340nm NaNO2) 

* Avec changeur auto matique (8 cellules ou plus)  

* Avec Écran LCD numérique 

* Lampes à arc Source de lumière halogène de tungstène et de 

deutérium 

* Système optique double faisceau 

* Interface PC RS 232 / USB, Logiciel de soutien local et UV Win 

Livré avec  

8 cuves en Quartz 

8 cuves en verre 

*Ordinateur de pilotage avec logiciel : 

Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non recyclé 

*Imprimante Laser couleur  

Technologie d’impression : Laser 

Système d’impression : couleur 

Vitesse de reproduction A4 : 45Pages/min. en monochrome et en 

couleur 

Résolution d’impression : ≥ 1200x1200DPI (ppp) 

Mémoire RAM : ≥ 512 Mo 

Grammage papier : ≥60g/m² 

1 
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Capacité de toner : 3000 pages mono et couleur minimum 

Capacité papier bac d’entrée : ≥ 500 feuilles 

Livré avec : Câble  d’alimentation + câble USB blindé, 4 Cartouches 

installé  (noir, magenta, cyan, jaune) 

Formation : une journée assurée par un ingénieur formateur au profit 

des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais 

et l’exploitation des résultats 

كلية العلوممخبر     

14 Calorimètre 

différentiel à balayage 

 

Principe de mesure : Flux de chaleur 

Four : en alumine couvert d’aluminium 

Logiciel de pilotage, acquisition en traitement dedonnés(Windows) 

Performance calorimétrique : 

-Gamme dynamique : ≤+/-175 mW 

-Exactitude : ± 2% 

-Précision : ≥ ±0.1% 

-Résolution digitale   : ≤0.02µW 

-Indium hauteur/largeur : 8mW/°C 

-Indium Melting Time : 3.3 sec 

-Gamme de température: de -70°C à 450°C 

-Exactitude : ± 0.1°C 

-Précision : ≥ ±0.02 °C 

-Vitesse chauffage : 0.1 à 100°C/min 

-Vitesse de refroidissement : de 100°C à 0°C en moins de 4 minutes 

Livré avec :  

    *Un ordinateur de pilotage de dernière génération avec système 

d’exploitation compatible :  

- Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non recyclé 

-Moniteur couleur 17’’ 

    *Une imprimante laser couleur : 

Technologie d’impression : Laser 

Système d’impression : couleur 

Vitesse de reproduction A4 : 45Pages/min. en monochrome et en 

couleur 

Résolution d’impression : ≥ 1200x1200DPI (ppp) 

Mémoire RAM : ≥ 512 Mo 

Grammage papier : ≥60g/m² 

Capacité de toner : 3000 pages mono et couleur minimum 

Capacité papier bac d’entrée : ≥ 500 feuilles 

Livré avec : Câble  d’alimentation + câble USB blindé, 4 Cartouches 

installé  (noir, magenta, cyan, jaune) 

 

   * Système de refroidissement intracooler permettant d’aller jusqu’à -

70°C 

   *Quatre jeux de creusets de capacité 40µL et couvercles en aluminium 

(le jeu de trois cent au moins) 

   *Presse à sertir standard 

 

Formation : une journée assurée par un ingénieur au profit de trois (03) 

utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais et 

l’exploitation des résultats 

1 

 ................................في  .................رر بػ ػػح

 إمضاء و ختم العارض

 الإسم واللقب و الصفة( )
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Formulaire de Réponses 
 

 بيولوجيةتجهيزات  06عذد  قسط

tem 
Désignati
on 

Caractéristiques techniques minimales 
demandées 

Caractéristiques 
techniques proposées 

كلية العلوممخبر    

01 

Spectrofluor

imètre pour 

dosage 

d’ADN  

Spectrofluorimètre pour dosage d’ADN, ARN et 

Protéines sur un volume faible d’échantillon 

 Fluorimètre de paillasse pour le dosage de petites 

quantités d’ADN, ARN et Protéines. 

 Volume d’échantillon 1µl et plus. 

 Gamme dynamique: 5 Log 

 Temps de mesure: ≤ 4 seconds/échantillon 

 Source de Lumière: LED Bleue (max ~470 nm) et LED 

Rouge (max ~635 nm) 

 Filtres d’excitation : Bleu (430–495 nm) et Rouge (600–

645 nm) 

 Filtres d’émission: Vert (510–580 nm) Rouge (665–720 

nm) 

 Détecteurs: Photodiodes avec capacité de mesure de 300–

1,000 nm 

 Type de calibration  utilisant 2 à 3 points standard. 

 Chauffage de l’instrument au démarrage : ≤ 40 secondes 

 Ecran LCD couleur tactile 

 Transfert des donnés via clé USB 

 Consommables de démarrage livré avec l’instrument : 

 Kit de dosage de l’ADN double brin pour les grandes 

quantités dans un intervalle de 2 à 1000 ng pour 100 

tests. 

 Kit de dosage de l’ADN double brin pour les faibles 

quantités dans un intervalle de 0.2 à 100 ng pour 100 

tests. 

 Kit de dosage d’ARN dans un intervalle de 5 à 100 

ng pour 100 tests. 

 Kit de dosage de protéines dans un intervalle de 0.25 

à 5 µg pour 100 tests. 

 

02 Longue vue 

(télescope)  

 

Caractéristiques techniques : 

- Ouverture de l'objectif: 80 mm au minimum 

- Distance minimale de mise au point 6 m au minimum 

- Grossissement: 20-60 fois  

- correction dioptrique du réticule: ± 5 dpt 

- Champ: 35 -17,5 mètres à 1000 m 

- Dégagement oculaire 18 mm - 15 mm 

- Prismes BAK4 

- Focale longue-vue : 480 mm au minimum 

- Focale oculaire 8-24 mm  

- Distance minimale de mise au point: 8-10 mètres 

- Etanche et remplie d'azote 

Livré avec: Trépied compatible à fermeture rapide, nivelle, 

vis de blocage, bouton de fixation, serrage rapide du 

movement d’inclinaison et de pivotement, bouton de 

, blocage antitorsion.réglage, levier de fixation 

 

03 Cryoconserv

ateur 

 

Cryoconservateur longue autonomie 

Récipient portatif pour le stockage d’échantillons: 

 Conception à col étroit de diamètre minimal 12.5 

cm minimisant l’évaporation de LN2 
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 Autonomie statique: minimum 120 jours 

 Capacité: 47 litres au minimum 

 Capacité en tubes de 2 ml: 1250 au minimum 

 Taux d’évaporation statique: max. 0.4 litres/ jour 

 Nombre de canisters: minimum 6 canisters en acier 

inoxydable 

 Nombre de cannes par canisters: 42 au minimum 

 Conception longue durée en aluminium et isolation 

par le vide 

 Identification aisée des échantillons grâce au 

codage couleur des canisters 

 Couvercle verrouillable avec alarme niveau bas 

Livré avec : 

 Socle à roulettes 

 - ses boites en polycarbonates pour tubes 2 mL  

 - sa paire de gant en taille 8,5/9 ou L en 30 cm de long  

 - Pince Cryoclaw: Pince en polypropylène avec dents 

crantées et verrouillable en position fermée permettant 

la saisie de tubes en toute sécurité. Longueur totale: 

environ 1 mètre L’écartement max est de 8cm  

04 Système de 

contrôle 

Humidité 

Système de contrôle Humidité, Température et 

Conductivité  électrique des sol 

 

Boitier de lecture et d enregistrement  portatif pour relevés 

instantanés et sauvegarde de données  

Sauvegarde de relevés: 50000 ou plus 

Data logger avec transmission des données via GPRS  un 

forfait de trois ans  

.  

Livré avec:  

Capteur pour la mesure de l humidité de la température 

et de la salinité du sol :  

Teneur en eau du sol, conductivité électrique, température 

Précision: ± 3  % 

Plage d'humidité: 0 à 50 % 

Plage de température: -20 à 50 °C ±20 

Fréquence: 20 MHz ou plus 

Applications: Suivi de la teneur en eau et de la conductivité 

électrique dans le sol et les plantes 

Capteur pour la mesure d el humidité du sol  :  

Précision: ± 4 % 

Plage d'humidité: 0 à 50 % ±5 

Fréquence: 50 MHz ou plus 

Applications: Profil de l’eau du sol  100 cm ± 20 

 

 

05 MICROSC

OPE 

 

- Affichage de l'intensité lumineuse par LED à 5 niveaux 

des deux côtés du statif  

- lampe halogène de 30 W ou plus 

- poignée de transport. Observation Fond Clair, fond Noir 

- Revolver d’objectifs 4 places 

- Objectifs Plan Achromat 4x, 10x, 40x et 100x à 

immersion 

- Affichage lumineux situé de part et d’autres du 

microscope indiquant l’intensité de lumière choisi par 

l’utilisateur. 

- Platine avec porte objet mobile dans le sens vertical, 

équipée d’un chariot pour les déplacements XY de la 

préparation 
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- Indicateur pour oculaires  

- Réglage de l’écart interpupillaire 48 – 75 mm 

- Réglage de la hauteur d’observation, le tube pivotant sur 

360 degrés, l'angle de vue (angle ergonomique de 35° ou 

plus) 

- Compensation de l’amétropie. oculaires dotés de bague 

de réglage destinée à la correction de l’amétropie. 

- Eclairage: concept d'éclairage modulaire à tiroir, LED (3 

W ou plus / 6 V ou plus) 

- Condenseur : Abbe 0,9 / 1,25; Support pour contraste de 

phase et curseur champ sombre; Champ de vision 18 

mm ou plus 

- 1 Burette d’huile à immersion 

- 01 Housse de protection     

 

06 Thermocycl

eur à 

Gradient de 

température  

 

-          Bloc échantillion de 96 puits ou plus 

-          Température maximale dans le bloc: 3°C/s 

-          Température maximale dans l’échantillon : 

2.2°C/s 

-          Exactitude : +/-0.25°C dans l’intervalle 35°C à 

99,9°C 

-          Uniformité : <0,5°C 

-          Gradient de température avec au moins 3 zones 

de contrôle indépendant 

-          Gamme de gradient de 20°C ou plus 

-          Intervalle de température : 0-100°C 

-          Volume réactionnel : 10 à 100 µl 

-          Ecran tactile couleur : Taille minimale 5 pouces 

ou plus 

-          Connectivité par wifi ou cable Ethernet 

-          1 port USB ou plus 

-          Mémoire interne de 2000 MB minimum 

-          Formation : une journée assurée par un 

ingénieur formateur au profit des utilisateurs pour la 

manipulation de l’appareil, l’exécution d’essais et 

l’exploitation des résultats 

 

 

07 Collecteur 

de fractions 

pour 

chromatogra

phie liquide 

 

 

I. Collecteur de fraction analytique : 

Doit Permettre de traiter les données en temps réel pour une 

collecte de fractions instantanée et précise 

- Débit maximal :jusqu’à 10 ml/min  

- Mode de prélèvement: par fraction de temps, par pic, ou 

par masse 

- Traitement du signal  

- Delay volume : 50 µl maximum afin d'éviter la dispersion 

des pics 

- livré avec plateaux de collecte de capacité : 

      200 tubes de 8 ml 

      et 60 tubes de 35 ml 

I.1 Système de refroidissement: 

Refroidissement des échantillons et des fractions par effet 

Peltier 

Gamme de température: réglable de 4 °C à 40 °C par 

incrément de 1 °C 

Les modules d’extension doivent être compatibles avec 

l’HPLC existante marque Agilent Technologies 

 

 

 

08 Lecteur 

Absorbance 

(ELISA) 

 

- Source d’excitation : Lampe Halogène 

- Intervalle de mesure : 0 à 3.3 DO ou plus 

- Précision : 0,8% au max 

- Exactitude : 0,5% au max 

- Sélection de longueur d’onde par Monochromateur 

 

https://www.micro-shop.zeiss.com/index.php?s=12427066414d311&l=fr&p=lu&f=a&i=400000001950&o=0&h=25&n=0&e=10128&sd=415500-1806-000#415500-1806-000
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- Intervalle de longueur d’onde: 340 à 8000 ± 5 nm 

- Type de plaque : 12, 24 et 96 puits 

- Source de détection : deux Photodiodes avec 1 pour 

la mesure et 1 pour référence 

- Vitesse de lecteur: 35 ±0,5 secondes 

- Agitation avec 4 modes 

Livré avec ordinateur et logiciel d’analyse : 

Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 

au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non 

recyclé 

09 Evaporateur 

rotatif 
Evaporateur rotatif avec pompe à vide et une interface 

de contrôle 

 

 Evaporateur rotatif à réfrigérant vertical 

- Régulation et affichage de la température du bain  

- Plage de température : 20°C – 95°C ; Précision : +/- 2°C 

- Vitesse de rotation réglable: de 20 à 280 ±2 rpm ou plage 

supérieur 

- Condensateur vertical 

- Elévateur manuel pour une opération rapide 

- Angle d’inclinaison ajustable : de 0 à 35 ° 

Livré avec : 1 Ballon de réception de 1 litre, 1 Ballon 

d’évaporation de 1 litre, Bain chauffant en acier inoxydable 

de capacité 4 litres ou plus 

Pompe à vide  

- Capacité : 1,5 m
3
/h au minimum 

- Vide final: 10 ±0.5 mbar 

- Pompe à membrane en PTFE résistante aux produits 

chimiques 

Interface de contrôle de vide  
- Plage de mesure de la pression : de 1 mbar à 1400 mbar 

- Plage de contrôle de la pression : de 1 mbar à 1000 mbar 

- Précision : +/- 2 mbar 

- Alimentation : 50-60 Hz/220-240 Volts  

 

 

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياهمخبر   

10 Multi 

Paramètre 

de 

laboratoire 

Portable 

 

Conductivité 0,001 µS/cm à 2000 mS/cm; précision +/-0,5% 

mesure 

Résistivité 0 à 200 MOhms; précision +/-0,5% mesure 

Salinité 0 à 70  

TDS 0,01 mg/l à 100 g/l;  

pH -2,000 à 16,000 pH; précision +/-0,1% mesure 

Redox +/-2000,0 mV; précision +/-0,1% mesure 

Température -5 à 105,0°C ou plage supérieur 

Compensation manuelle ou automatique en température 

Etalonnage protégé par code d'accès personnel 

Affichage numérique  

Interface RS232  

Livré avec : 

cellule de conductivité/température K=1cm-1 , câble 1m, ou 

plus 

cellule de conductivité/température K=10cm-1 , câble 1m ou 

plus 

Electrode combinée de pH 

Electrode pour oxygène dissous gamme de 0 à 60 mg/l 

Bras porte électrode 
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Solutions standards de pH (4, 7 et 10), de conductivité 

 (0,01, 0,1 et 1M de KCl) , et électrolyte KCl 3 M 

* Solutions standards pour oxygène dissout 

11 
Congélateur 

armoire 

verticale (-

20°C) 

 

Type de congélateur :   pose-libre 

Type de pose:    armoire 

Nombre de tiroirs :   7 à 8 

Température - 20°C stabilité/homogénéité inférieur à +/- 

5°C 

Volume utile total en litres :   360 ou plus 

Type de froid:  no frost 

Congélation rapide  

Affichage de la température   

Alarme contrôle de la température  

Niveau sonore en dB :  50 ou moins 

Pouvoir de congélation en 24h en Kg : 22 ou plus 

Autonomie en cas de coupure en heures:   25 ou plus 

 

 

12 DGPS 

 

-Fréquence : L1/L2 

 -Canaux : 45 ou plus  

- Fréquence  de mise à jour: 0.05 sec ou plus  

 -Format de données : RTCM301, ATOM, CMR (+) , 

NMEA  ou plus  

-Sortie de données brutes : Oui  

-Précision temps réel-mode RTK ( HRMS): 1cm  ou plus   

-Précision temps réel - mode DGPS (HRMS):.< 30 cm 

- Précision temps réel - mode SBAS (HRMS) : < 50 cm 

 -Précision en post-traitement (HRMS) : 0.5 cm ± 1 ppm 

-Temps de première acquisition :15 sec au moins  

 -Distance d'initialisation: Jusqu'à 40 km ou plus  

 -Processeur: 806 MHz ou plus  

-Plate forme: Windows Mobile ou equivalent 

 - Communications: GSM/GPRS, BT, WLAN 

 -Écran :3.5" ou plus  

-Mémoire vive:256 MB ou plus / 2 GB ou plus  

-Temp Min (°C): -10°C  ou moins 

-Temp Max (°C) : 60°C ou plus   

-Résistance aux chocs  

 -Alimentation(type – autonomie ): 6600 mAh/ > 8 hrs 

 -Type d'antenne : Interne / Externe 

-Options firmware :Oui 

-Options software: usage multiple 

Formation : deux jours assurée par un ingénieur formateur 

au profit des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

 

13 GEORADA

R unité de contrôle GEORADAR toute intégrée en un seul 

boitier (affichage, ordinateur, batterie) 

- Stockage : supérieur à 16 Go 

- Ecran : haute résolution couleur  

- Port : RS232 pour  GPS (système GPS non inclus) 

- Data : Data logger interne  

- Mode opératoire: Mode opératoire continu (temps), 

roue codeuse (distance) et mode point  

- Intervalle de scan : intervalle de scan réglable par 

utilisateur jusqu'à  400 scans/sec 

- PRF: 800 KHZ ou plus  

- Format de sortie 32 Bits ou plus 

- Pas d’échantillonnage: supérieur à  8192 

- Durée d’échantillonnage : réglage par l'utilisateur 

jusqu'au au moins 1600ns 

- Gain : Gain réglable automatique et manuellement  

- IP : 65 

- Ports connectiques antennes: analogues et digitales. 
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- Interface: en français ou  en Englais 

- Port : USB 

Antennes 

- Antenne: Antenne blin dée basse fréquence 100 

MHz  (0-10m profondeur d’investigation) 

-     Antenne : Antenne blindée basse fréquence 200 

MHz (0-06m profondeur d’investigation)  

-     Antenne blindée moyenne fréquence 400 MHz (0-

3m profondeur d’investigation) 

            Accessoires 

- Câbles reliant l’unité de contrôle aux antennes, 

batteries et chargeur en double exemplaire 

- Chariot grandes roues, roue(s) codeuse(s) et harnais 

- Skids de protection des antennes 

Logiciel  

-Logiciel d’analyse 2D & 3D des données (5 activations) 

 

 

 
 ................................في  .................رر بػ ػػح

 ختم العارض إمضاء و

 الإسم واللقب و الصفة( )
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 كيميائيةتجهيزات  86عذد  قسط

tem 
Désignati
on 

Caractéristiques techniques minimales 
demandées 

Caractéristiques 
techniques proposées 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيامخبر    

01 

Banc 

d’extraction 

liquide-

liquide 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Etudier le procédé d’extraction liquide -liquide 

- Etablir les bilans de matière 

- Déterminer le nombre d’étages théoriques  

- Chercher l’efficacité de la colonne 

 

Caractéristiques 

1/Colonne d’extraction   

 Matériau : Verre borosilicate 

 Diamètre : 50-80 mm 

 Hauteur : 1000-1600 mm 

 Garnissage en anneaux de rashing 10-15mm 

2/ Pompe doseuse d’alimentation du mélange 

 Débit : 3-17 l/h 

 Tête en inox 316 L ou en PVDF 

3/ Pompe doseuse d’alimentation du solvant 

 Débit : 3-17 l/h 

 Tête en inox 316 L ou en PVDF 

4/ Réservoirs (mélange, solvant, raffinat, extrait) 

 Alimentation : Volume 20 l ou plus 

 Matériau : PE ou PEHD 

5/ Contrôle et régulation 

 

 Débitmètre alimentation du solvant 

 Débitmètre pour alimentation du mélange 

 Mesure des températures à l’entrée et à la sortie de 

la colonne 

Formation : deux jours assurée par un ingénieur formateur 

au profit des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

 

02 Banc de 

Réacteur 

chimique à 

cuve agitée 

 

 

Exploitation pédagogique 

 

- Etudier l’effet de temps de séjour. 

- Etudier l’effet de la température sur la réaction 

chimique  

- Etablir les bilans de matière et thermique 

- Diagnostiquer l’effet de l’agitation  

- Etudier la cinétique de réaction 

 
Caractéristiques 

1/Réacteur   

 Matériau : Verre borosilicate 

 Volume : 3-5l 
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 à double enveloppe 

 Vitesse d’agitation variable 0-1000 RPM ou plus 

2/ Pompes doseuses pour réactifs 

 Débit : 3 l/h ou plus 

 Tête en inox 316 L ou en PTFE 

3/ Unité de chauffage 

 Puissance : 1200 W ou plus 

 Pompe caloporteur : 400 l/h ou plus 

4/ Réservoirs (réactifs) 

 Alimentation : Volume 3 l ou plus 

 Matériau : PE ou PEHD 

5/ Contrôle et régulation 

 

 Débitmètres pour réactifs 

 Mesure des températures (réactifs, mélange 

réactionnel, caloporteur…) 

 Régulation de l’unité de chauffage 30-90°C 

 Régulation des débits d’alimentation 

Formation : deux jours   assurée par un ingénieur formateur 

au profit des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

03 Spectrophot

omètre  UV- 

visible 

 

 

* Plage longueur d'onde : 190 nm - 1100 nm 

* Précision : ± 0,3 nm de longueur d'onde 

* Longueur d'onde reproductibilité ≤ 0,2 nm 

* Baseline planéité : 0.0015A (200 - 1000 nm) 

* Baseline stabilité : 0.0008A / h (500 nm, 0 Abs), deux 

heures d'échauffement 

* Mode photométrique : transmission, absorbance et 

Concentration 

* Gamme photométrique : -0,3 à 3,0 Abs 

* Largeur de bande spectrale 2 nm ou moins 

* Fonctionnalité standard photométriques, spectre et ADN 

mesures quantitatives 

* Lumière parasite ≤ 0,12 % T (220 nm Nal, 340nm 

NaNO2) 

* Avec changeur auto matique (8 cellules ou plus)  

* Avec Écran LCD numérique 

* Lampes à arc Source de lumière halogène de tungstène et 

de deutérium 

* Système optique double faisceau 

* Interface PC RS 232 / USB, Logiciel de soutien local et 

UV Win 

Livré avec  

8 cuves en Quartz 

8 cuves en verre 

*Ordinateur de pilotage avec logiciel : 

Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 

au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non 
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recyclé 

*Imprimante Laser couleur  

Technologie d’impression : Laser 

Système d’impression : couleur 

Vitesse de reproduction A4 : 45Pages/min. en monochrome 

et en couleur 

Résolution d’impression : ≥ 1200x1200DPI (ppp) 

Mémoire RAM : ≥ 512 Mo 

Grammage papier : ≥60g/m² 

Capacité de toner : 3000 pages mono et couleur minimum 

Capacité papier bac d’entrée : ≥ 500 feuilles 

Livré avec : Câble  d’alimentation + câble USB blindé, 4 

Cartouches installé  (noir, magenta, cyan, jaune) 

Formation : une journée assurée par un ingénieur formateur 

au profit des utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

 

كلية العلوممخبر   

40 Calorimètre 

différentiel à 

balayage 

 

Principe de mesure : Flux de chaleur 

Four : en alumine couvert d’aluminium 

Logiciel de pilotage, acquisition en traitement 

dedonnés(Windows) 

Performance calorimétrique : 

-Gamme dynamique : ≤+/-175 mW 

-Exactitude : ± 2% 

-Précision : ≥ ±0.1% 

-Résolution digitale   : ≤0.02µW 

-Indium hauteur/largeur : 8mW/°C 

-Indium Melting Time : 3.3 sec 

-Gamme de température: de -70°C à 450°C 

-Exactitude : ± 0.1°C 

-Précision : ≥ ±0.02 °C 

-Vitesse chauffage : 0.1 à 100°C/min 

-Vitesse de refroidissement : de 100°C à 0°C en moins de 4 

minutes 

Livré avec :  

    *Un ordinateur de pilotage de dernière génération avec 

système d’exploitation compatible :  

- Fréquence par processeur :3.4 GHz au minimum 

Noyau du processeur :Architecture 64 bits 

Mémoire cache :6 Mo au minimum 

Nombre de cœurs :4 au minimum 

Taille et Type de la mémoire vive :4Go de mémoire DDR4 

au minimum 

Disque Dur :500 Go au minimum et vitesse 7200tr/mn, non 

recyclé 

-Moniteur couleur 17’’ 

    *Une imprimante laser couleur : 

Technologie d’impression : Laser 

Système d’impression : couleur 

Vitesse de reproduction A4 : 45Pages/min. en monochrome 

et en couleur 

Résolution d’impression : ≥ 1200x1200DPI (ppp) 

Mémoire RAM : ≥ 512 Mo 

Grammage papier : ≥60g/m² 

Capacité de toner : 3000 pages mono et couleur minimum 

Capacité papier bac d’entrée : ≥ 500 feuilles 

Livré avec : Câble  d’alimentation + câble USB blindé, 4 

Cartouches installé  (noir, magenta, cyan, jaune) 
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   * Système de refroidissement intracooler permettant 

d’aller jusqu’à -70°C 

   *Quatre jeux de creusets de capacité 40µL et couvercles 

en aluminium (le jeu de trois cent au moins) 

   *Presse à sertir standard 

 

Formation : une journée assurée par un ingénieur au profit 

de trois (03) utilisateurs pour la manipulation de l’appareil, 

l’exécution d’essais et l’exploitation des résultats 

 ................................في  .................رر بػ ػػح

 إمضاء و ختم العارض
 الإسم واللقب و الصفة( )
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 03/8004طلب عروض وطني عدد 
 
 

 جـداول الأســعـار

للأسعار والقائمات التقديرية   
وثيقة التعهدو   
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 والـبحـث العـلـمي     
       قـابـس جـامـعـة      

  

 03/8004 طلب عروض وطني عدد

  بيولوجية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لجامعة قابس الدؤسسات الراجعة بالنظر لفائدة

  بيولوجيةتجهيزات  :0القسط عدد 
 جــدول الأسـعـار

 .................................................................................................................:........................الدزود 

 بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
اعتبار دون  الثمن الفردي

  الأداءات
  اعتبار الأداءاتدون الثمن الفردي 

 )بلسان القلم( 
01 Spectrofluorimètre pour dosage 

d'ADN 
  

02 Longue vue (téléscope)   
01 Cryoconservateur   
00 Système de contrôle Humidité   
01 Microscope   
02 Thermocycleur à gardient   
03 Collecteur de fraction   
04 Lecteur Absorbance (ELISA)   
05 Evaporateur rotatif   
00 Multi paramètre de Laboratoire 

portable 
  

00 Congélateur armoire verticale   
08 DGPS   
01 Géoradar   

 
 الدتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد الدزود أنو اطلع على كراستي الشروط  

 : ............................................................................................................. اسم الدزود      
 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... الذاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في....................  حرر بـ :

 إمضاء وخـتم الدـزود
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33 

 

                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 والـبحـث العـلـمي     
       قـابـس جـامـعـة      

  

 03/8004 طلب عروض وطني عدد

  بيولوجية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لجامعة قابس الدؤسسات الراجعة بالنظر لفائدة

  كيميائيةتجهيزات   :8القسط عدد 
 جــدول الأسـعـار

 .................................................................................................................:........................الدزود 

 بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
اعتبار دون  الثمن الفردي

  الأداءات
  اعتبار الأداءاتدون الثمن الفردي 

 )بلسان القلم( 
01 Banc d'extraction liquide   
02 Banc de réacteur chimique   
03 Spectrophotomètre  UV- visible   
00 Calorimètre Différentiel à balayage   

 
 الدتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد الدزود أنو اطلع على كراستي الشروط  

 : ............................................................................................................. اسم الدزود      
 ……………………………………………………………………………………العنوان:     

 ...................................................................................................... الذاتف/الفـاكس :     
 ..................................... في....................  حرر بـ :

 إمضاء وخـتم الدـزود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/hbib/07-2013/Application Data/Bureau/scfque/Documents and Settings/images/anthem.au
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 
  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 والـبحـث العـلـمي     
       قـابـس جـامـعـة      

 03/8004 طلب عروض وطني عدد

  بيولوجية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لجامعة قابس الدؤسسات الراجعة بالنظر لفائدة

  بيولوجيةتجهيزات  :0القسط عدد 
 القائمة التقديرية للأسعار   

 ...........................................................................................................................................الدزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                     

 الكمية  بيان نوع التجهيزات  م الفصلرق
 الثمن الفردي

اعتبار دون 
 الأداءات 

نسبة الآداء 
على القيمة 

 %الدضافة 

الثمن الفردي 
بإعتبار 

 الآداءات 

دون  الثمن الجملي
 اعتبار الأداءات 

الثمن الجملي باعتبار 
 الأداءات 

 

01 Spectrofluorimètre pour dosage 

d'ADN 
1      

08 Longue vue (téléscope) 3      
01 Cryoconservateur 1      
00 Système de contrôle Humidité 1      
01 Microscope 5      
02 Thermocycleur à gardient 1      
03 Collecteur de fraction 1      
04 Lecteur Absorbance (ELISA) 1      
05 Evaporateur rotatif 1      
00 Multi paramètre de Laboratoire 

portable 
1      

00 Congélateur armoire verticale 1      
08 DGPS 1      
01 Géoradar 1      

 

 الدتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد الدزود أنو اطلع على كراستي الشروط 
  ...............................................................................  الأدءات عتباربا الدبلغ الجملي -
 ...............................................................م(القلأوقف ىذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان  -

.....................................حرر بػ : .................... في   
 إمضاء وخـتم الدـزود
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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                  الجــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 والـبحـث العـلـمي     

       قـابـس جـامـعـة      
 03/8004 طلب عروض وطني عدد

  بيولوجية وكيميائيةتركيب، وتشغيل تجهيزات  إقتناء
 لجامعة قابس الدؤسسات الراجعة بالنظر لفائدة

  كيميائيةتجهيزات   :8القسط عدد 
 القائمة التقديرية للأسعار   

 ...........................................................................................................................................الدزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                     

 الكمية  بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
 الفرديالثمن 
اعتبار دون 

 الأداءات 

نسبة الآداء 
على القيمة 

 %الدضافة 

الثمن الفردي 
بإعتبار 

 الآداءات 

دون  الثمن الجملي
 اعتبار الأداءات 

الثمن الجملي باعتبار 
 الأداءات 

 

01 Banc d'extraction liquide 1      
08 Banc de réacteur chimique 1      
03 Spectrophotomètre  UV- visible 1      
00 Calorimètre Différentiel à balayage 1      

 

 الدتعلقتين بهذه الصفقة ووافق عليهما. )الإدارية الخاصة والفنية (يشهد الدزود أنو اطلع على كراستي الشروط 
 ...............................................................................   الأدءات الدبلغ الجملي باعتبار -
 أوقف ىذا الجدول على مبلغ قدره)بلسان القلم(............................................................... -

.....................................حرر بػ : .................... في   
 إمضاء وخـتم الدـزود
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (0) وثيقة التعهد

 بيولوجيةتجهيزات  :00القسط 
 .................................................................................................................... (2)إني الدمضي أسفلو 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم الذاتف : 
 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................رقم الالطراط في الصندوؽ القومي للضماف الاجتماعي : 
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم الحساب الجاري 

 

أشهد بإطلبعي وبكامل مسؤوليتي على بصيع الدعلومات الضرورية لضماف حسن تنفيذ بصيع التزاماتي الدضمنة بكراس 
 وكيميائية بيولوجية إقتناء تركيب، وتشغيل بذهيزاتالدتعلق و  17/2102الشروط ىذا والخاص بطلب العروض الوطتٍ عدد

 .لجامعة قابس بالنظر الدؤسسات الراجعة لفائدة
العروض  آخر أجل لقبول لتاريخ اليوم الدوالي ( يوما ابتدءا من021) ونكما ألتزم بعرضي ىذا لددة مائة وعشر  

 وذلك حسب الأسعار الفردية الدنصوص عليها بجداول الأسعار لذذه الصفقة.
  

 التي تهمتٍ والدذكورة سابقا ص ي ة.وأصرح على الشرؼ أف كل البيانات 

 (3)(  الأداءات دوف إعتبار)................. ................................:.......ػ القيمة الجملية للعرض الدالي 
 .................................................................................................................)وبلساف القلم(  
 (3)( الأداءات  عتباربإ.................) .............:..........................القيمة الجملية للعرض الدالي _ 
 .................................................................................................................)وبلساف القلم(  
 

                
 حرر بـ ............. في.............          

 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 
 
 

 * ىذا الالتزاـ الدالي يجب أف يكوف بو تاريخ ثاب  ولشضى. (0

 الاسم واللقب والصفة.*  (2
 * يجب أف يقع ذكر القيمة الجملية للبلتزاـ الدالي وإلا فإف العرض يعتبر لاغ. (3
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 (0) وثيقة التعهد

 كيميائيةتجهيزات   :08القسط 
 .................................................................................................................... (2)إني الدمضي أسفلو 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................الاسم الاجتماعي للمؤسسة : 

  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم الذاتف : 
 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................رقم الالطراط في الصندوؽ القومي للضماف الاجتماعي : 
 ...................................................................................................... : للمؤسسةالحساب الجاري رقم 

 

وبكامل مسؤوليتي على بصيع الدعلومات الضرورية لضماف حسن تنفيذ بصيع التزاماتي الدضمنة بكراس  أشهد بإطلبعي
بيولوجية وكيميائية  والدتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل بذهيزات 17/2102الشروط ىذا والخاص بطلب العروض الوطتٍ عدد

 لجامعة قابس. بالنظر الدؤسسات الراجعة لفائدة
العروض  آخر أجل لقبول لتاريخ اليوم الدوالي ( يوما ابتدءا من021) ونىذا لددة مائة وعشر كما ألتزم بعرضي  

 وذلك حسب الأسعار الفردية الدنصوص عليها بجداول الأسعار لذذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرؼ أف كل البيانات التي تهمتٍ والدذكورة سابقا ص ي ة.

 (3)( الأداءات  دوف إعتبار)................. ................................:.......ػ القيمة الجملية للعرض الدالي 
 .................................................................................................................)وبلساف القلم(  
 (3)( الأداءات  عتباربإ.................) .............:..........................القيمة الجملية للعرض الدالي _ 
 .................................................................................................................)وبلساف القلم(  
 

                
 حرر بـ ............. في.............          

 

 )الاسم واللقب ـ التاريخ والإمضاء والختم(                          
 
 
 

 * ىذا الالتزاـ الدالي يجب أف يكوف بو تاريخ ثاب  ولشضى.1

 * الاسم واللقب والصفة.2
 للبلتزاـ الدالي وإلا فإف العرض يعتبر لاغ. * يجب أف يقع ذكر القيمة الجملية3
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 70مـلـحـق عـــــدد 

 
 عامة حول الدشاركبطاقة إرشادات 

 
 

 ..................................الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي:..................................

 .....................................الشكل القانوني:.................................................

 ......................................الدقر:....................................................عنواف 

 ....................................الفاكس...................الذاتف:................................

 ...........................................رأس الداؿ:................................................

 ........................مرسم بالسجل التجاري بر  عدد.............................................

 ........................رقم الدعرؼ الجبائي:..........................................................

 ........................لإمضاء وثائق العرض )الاسم واللقب والخطة(..................الشخص الدفوض 

 
 

 .......................في....................حرر بـ

 

 )إمضاء الدشارك وختمو(
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 رفـتصريح على الش

 رــــأثيـــالتفي عدم 
 

 ) تعمير ىذه الدطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (
 
 

 2114لسنة  1139من الأمر عدد  56من الفصل  6تطبيقا للنقطة 

 والدتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 8000 مارس 01الػمؤرخ في

 ........................................................................................................................................إنّي الدمضى أسفلو ) الاسم، اللقب، الصفة ( 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................................والدتعهد باسم ولحساب شركة 

................................................................................................................................................................................................................ 

 

أصرح على الشرف بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو ىدايا القصد منها التأثير على مختلف 

 يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي. إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إمذازىا بما

 

 .............................................في  ..............................

 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم (
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 اقائمة في الأقساط أو الفصول الدشارك فيه
 

 
 ..................................:..................................إنّي الدمضى أسفلو )*( ) الاسم، اللقب، الصفة (

 ( الإسم الإجتماعي والعنواف) لشثل شركة 

.................................................:..................................... 

 اصرح أني أشارؾ في الأقساط التالية:

 الفصل عدد ......والفصل عدد ........ والفصل عدد ...... :1عدد قسط  -1

 : الفصل عدد.......... والفصل عدد.......2قسط عدد  -2

 
 

 .......................في....................حرر بـ

 

 )إمضاء الدشارك وختمو(
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 تصريح على الشرف

 لنفس الإدارة أو الدؤسسة أو الدنشاة العمومية الدبرمة للصفقةانتماء العارض في عدم 
 

 ) تعمير ىذه الدطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (
 

 2114لسنة  1139من الأمر عدد  56من الفصل  7تطبيقا للنقطة 

 والدتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 8000 مارس 01الػمؤرخ في

 .................................................................................................................................... الصفة (إنّي الدمضى أسفلو )*( ) الاسم، اللقب، 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................... والدتعهد باسم ولحساب شركة

................................................................................................................................................................................................................ 

أصرح على الشرؼ وألتزـ بأني لم أكن عونا عموميا لدى نفس الإدارة أو الدؤسسة أو الدنشاة العمومية التي ستبـر صفقة التزود بدواد أو 
 .خدمات منذ خمس سنوات على الأقل

 .............................................في  ..............................

 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم (

 

 
 

 )*( صاحب الدؤسسة أو الوكيلملاحظة : 
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 تعهّد يخػصّ مصل ة مػا بعد البيػع
 

 الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع
 

 

 ......................................................................................................................................إنّي الدمضى أسفلو ) الاسم، اللقب، الصفة ( 
................................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................................................................................................................والدتعهد باسم ولحساب شركة

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

والدتعلق إقتناء تركيب، وتشغيل  17/2102عدد ألتزـ بأف أقوـ بخدمات ما بعد البيع في نطاؽ طلب العروض الوطتٍ 
 .ثلبث سنواتوذلك لددة لا تقل عن  امعة قابسلج بالنظر الدؤسسات الراجعة لفائدةبيولوجية وكيميائية بذهيزات 

 

 
 

 .......................................... في........................ 

 العارض ) الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم(
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 محضـر استـلام وقتـي
 

في إطار  لفائدة الدؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس بيولوجية وكيميائيةإقتناء تركيب، وتشغيل بذهيزات  :موضــــوع الصفقة 
 07/8002طلب عروض وطتٍ عدد 

 .........................................................................................................................................................................................الصفقة.صاحب

 ......................................................................................................................................................................الصفقة الدصادقة على تاريخ

 ...…………………....………………………… سنة ...............................................  من  شهػػر ............................................... في يوـ

 : (0) لضن الدمضوف أسفلو
 . )عميد/مدير الدؤسسة( ..............................................................................................................................................................................: )ة(السيد

  )الكاتب العام للمؤسسة( ................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

 )رئيس القسم(.......................................................................................................................................................................  : )ة(السيد

 . )مدثل الشركة( .............................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

  (3)قبل  مػن...….........................................................................................................................……… ...........  (8)قمنا بدعاينة الدعدات بػػ 
........................................................................................................................................................................................................................

 وتشغيلها بتاريخ......................... ......................................بتاريخ. تسليمها تم (4)موضوع الصفقة  التجهيزاتأف  ونشهد
 .وىي قابلػة للبستلبـ الوقتي  ...............................

 دوف برفظ                              

 ر.ضمع اعتبار الت فظات الواردة بالمح                         
 واعتمادا على ذلك حرر ىذا المحضر.

 ...............................في  ,...........................

 الإمضـــاءات
------------------------------------ 

 اذكر الذوية والصفة (0)
 مكاف الإلصاز  (8)

 صاحب الصفقة  (3)

 يدكن أف تكوف أشغالا أو تزويدا بدواد أو خدمة أخرى ...الخدمة موضوع الصفقة  (4)
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 محضـر استـلام نهائــي
في  لفائدة الدؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس بيولوجية وكيميائيةإقتناء تركيب، وتشغيل بذهيزات  ـوع الصفقة :موضـ
 07/8002طلب عروض وطتٍ عدد إطار 

 ..........................................................................................................................................................................................الصفقة صاحب

 ...................................................................................................................................................................الدصادقة على الصفقة تاريخ
 .................................................................... سنة .......................................................  من شهػػر ....................................... في يوـ

    : (0) مرن الدمضون أسفلو
 
           

  تاريخ الاستلام النهائي الدؤسسة الاسم واللقب
 ..................................................... )ة(: السيد

 .................................................... )ة(: السيد

 .................................................... )ة(: السيد

 ..................................................... )ة(: السيد

 ..................................................... )ة(: السيد

 

 

 

            
 "، ............................................."شركة  (3)التي سلمها الدػػػزود و ......................................... (2)قمنا بدعاينة الدعدات بػ  

 ................بتاريخ وتم تشغيلها....................................بتاريخ.ونشهد بأف التجهيزات موضوع لزضر الاستلبـ الوقتي،  قد سلم  
 وىي قابلة للبستلبـ النهائي.

 واعتمادا على ذلك حرر ىذا المحضر.
 .................................في  ...............       

 الإمضـــاءات
 

-------------------------------------------- 
 اذكر الذوية والصفة (0)
 مكاف الإلصاز  (8)

 صاحب الصفقة  (3)
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